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G5 masaj aletleri genellikle profesyonel masaj terapistleri, sporcular arasında yaygın olarak kullanılan
titreşimli masaj aletleridir. 

G5 masaj aletleri, genellikle değiştirilebilir başlıklar ve farklı hız ayarları ile birlikte gelir. Bu başlıklar
genellikle çeşitli dokulara ve kas gruplarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Giriş:Giriş:

1. Ek�pman profesyonel b�r güzell�k ek�pmanıdır, kal�f�ye profesyonel güzell�k uzmanı tarafından çalıştırılmalıdır.

2. Müşter�n�z hazır olmadan c�hazı çalıştırmayın. Masaj başlığı dışarı çıkab�l�r.

3. T�treş�m başlığını kend� başınıza çıkarmayın.

4. Ek�pmanı veya tahr�k m�l�n� yağlamayın. M�l ve tahr�k m�l� sızdırmazdır ve otomat�k olarak yağlanır.

5. Ek�pmanı ve yedek parçaları alkol veya deterjan yer�ne yumuşak sabun ve ılık suyla tem�zley�n.

6. Ek�pmanı �lt�haplı, kanayan, yaralı veya yaralanmış bölgelerde kullanmayın.

7. Ek�pman, lenf hastalığı olarak trombofleb�t geç�ren k�ş�lere kullanılmamalıdır.

8. Ek�pman, akc�ğer oks�jen eks�kl�ğ� veya tüberküloz geç�ren k�ş�lere uygulanamaz.

9. Ek�pman ham�le kadınlara, adet dönem�ndek� kadınlara veya bebeklere uygulanmamalıdır.

10.

C�haz motor tarafından çalıştırılır. Motorun �ç�ndek� başlık yüksek hızda çalışma neden�yle hasar görecekt�r. Bu nedenle motorun yaklaşık 600 saat normal kullanımdan
sonra yen� b�r başlık değ�şt�rmes� gerek�r. Normal şek�lde kullanılmazsa, daha erken değ�şt�r�lmes� gerekeb�l�r. Örneğ�n, tozlu ortamda uzun süre çalışma ve aşırı yüklenme
vb. motorun çalışmasını durduracaktır. Motoru değ�şt�rmek �ç�n şemaya bakın. İlk olarak, başlık kapağını tornav�da �le v�dalayın ve hasarlı başlığı çıkarın. İk�nc� olarak, yen�
başlığı sab�tley�n (başlık sab�tleme yönüne d�kkat ed�n). Başlık kapağını sıkıca v�dalayın. Başlığın her �k� tarafı da aynı anda değ�şt�r�lmel�d�r, aks� takd�rde motor anormal
çalışacaktır.

G5

Not: G5 masajı, tıbbi bir tedavi yöntemi değildir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka
doktorunuza danışmalısınız.



Zaman Ayarı 

T�treş�m Hız ayarı 

Masaj başlığı

Yedek başlık standı

Başlık borusu

C�hazın ayak kısmı

3 / 5 

C�hazın Özell�kler�

Masaj alet� kullanıcısı �ç�n çalıştırma tal�matları

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. C�hazı doğru şek�lde çalıştırmalıdır (res�mlere göre)

Hortum 100 dereceden daha fazla katlanmamalı ve çalışma sırasında asla hortuma

bastırılmamalıdır.

!"Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhang� b�r hasar, Garant� kapsamı dışındadır.

Masaj Başlıgı Kes�nl�kle Su �le Yıkanmamalıdır.
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1.
Ayak tabures�, ana gövde ve parçalar takıldıktan sonra c�hazı kurun. T�treş�ml� başlığın
hortumunu standa takın.

2.
Çalıştırma tal�matını ve notları d�kkatl�ce okuyun ve �ht�yaca göre düşük ve yüksek
t�treş�m�n yanı sıra yavaş ve hızlı t�treş�m� çalıştırın.

3. Parçalar çıkarılab�l�r, takılab�l�r ve değ�şt�r�leb�l�r.

4.
Büyük ve küçük yuvarlak köpük masaj başlıkları, baş ve vücut dah�l olmak üzere her
akupunktur noktasında kullanılmalıdır. Öner�len hız yaklaşık 800 rpm'd�r (Çalışma
sırasında tek kullanımlık f�lm kılıfı kullanın).

5.
Yuvarlak kauçuk masaj başlığı, �ç dolaşımı �y�leşt�rmek �ç�n yumuşak rahatlatıcı masaj
�şlev�ne sah�pt�r. M�de bağırsak per�stalt�zm�n� ve boşaltımı hızlandırmak �ç�n göbek
üzer�nde kullanılır. (Çalışma sırasında tek kullanımlık f�lm kılıfı kullanın)

6.

Pürüzlü ve kırışık c�lde masaj yapmak �ç�n da�re noktalı masaj başlığını kullanın, bu da
kırışıklıkları g�dereb�l�r, c�ld� öğüteb�l�r ve tem�zleyeb�l�r. Ayrıca bu masaj başlığı, yüzey
der�s�n�n ve der�n l�fl� dokunun yarasını �y�leşt�rmek ve yara �zler�n� g�dermek �ç�n
uygulanab�l�r. öner�len hız 1600rpm-2400rpm'd�r.

7.

Kas, sırt ve bele masaj yapmak ve yeters�z spor kaslarını uyarmak �ç�n yarım küre masaj
başlığını kullanın. Masaj ve st�mülasyon kasın yorulmasını ve sertleşmes�n� önler, eklem
esnekl�ğ�n� korur ve eklem ödem�n� azaltır. 2400rpm-3200rpm hız �le yağ kısmına yönel�k
t�treş�m, yağın yumuşatılması ve g�der�lmes�n�n yanı sıra k�lo vermek �ç�n uygulanır.

8.

Sütunlu masaj başlığı, kasların uyarılmasında "masajcının parmakları" olarak adlandırılır.
Masaj başlığı, sıkma ve t�treş�m yoluyla sert, burkulmuş veya yorgun kasların neden
olduğu ağrıyı azaltmak �ç�n kullanılır. 2400 rpm-3200 rpm hız �le yağ kısmına yönel�k
t�treş�m, k�lo vermek �ç�n yağları yumuşatmak ve uzaklaştırmak �ç�n uygulanır.

9.
Bükme başlığı, yönlü etk� yapmak �ç�n çeş�tl� yedek parçalarla b�rl�kte kullanılab�l�r. Hız
1600rpm-2400rpm'd�r.

10.

Masajdan önce, müşter�n�n kaslarını gevşetmek �ç�n b�raz egzers�z yapması veya saunaya
g�rmes� �y� olur Masaj başlığının kolayca hareket etmes�n� sağlamak �ç�n b�raz masaj yağı
veya talk pudrası uygulayın Masajı başlatmak �ç�n pürüzsüz veya yumuşak masaj başlığını
seç�n ve yavaş hareket ed�n. Masaj başlığının hareket�yle uyumlu olması �ç�n kasları �tmek
�ç�n yedek el�n�z� kullanın.
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İthalatcı Firma :
EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

0850 255 42 42
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ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Ürünler�m�z ve h�zmetler�m�z hakkında daha fazla b�lg� ed�nmek �ç�n b�z�mle 
0850 255 42 42 telefondan �let�ş�me geç�n.

Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r ve Eastmed�kal'n�n b�r taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır.
Eastmed�kal., bu belgede görüneb�lecek herhang� b�r hatadan sorumlu değ�ld�r ve t�car� elver�şl�l�k ve bel�rl� b�r amaca uygunluk �le
�lg�l� kısm� garant�ler dah�l ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyalle �lg�l� olarak açık veya kısm� h�çb�r garant� vermez.
Eastmed�kal., bu belgen�n ve program materyal�n�n kullanımıyla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan tesadüf� veya sonuç
olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

SATINALMA TARİHİ

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SATIN ALMA TARİHİNİZİ VE FATURA NUMARANIZI NOT EDİN

FATURA NUMARASI

LÜTFEN BU BİLGİLERİ İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. 

Garant� dah�l şartlar ve koşullarımız hakkında daha fazla b�lg� �ç�n lütfen web s�tem�ze bakın.

Üretici Firma :
Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,

Guangzhou, CHINA

GARANTİ KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA DEĞİŞİMİ YAPILAN PARÇALARIN GARANTİ SÜRESİ 1 YILDIR. 

YASAL GARANTİ SÜRESİ : 2YIL 

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL

Not: Ürünler�m�z�n tasarım veya özell�k

değ�ş�kl�ğ� �ç�n daha fazla b�lg� almak

�st�yorsanız lütfen b�z�mle �let�ş�me geç�n.

DEFOND
G5

13,3Kg    Y94xG34,5xE34cm
100 Watt -   220V-240V 50-60HZ

Ürün Adı
Ürün modeli
Net ağırlık
Power
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ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA
Müşter� H�zmetler�  : +90 (850) 255 42 42

Selçuk V.D 3231 205 560

EAST MEDİKAL
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA 

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

F�rma İmza ve Kaşes�  :

SATICI FİRMANIN :
Ünvanı : .........................................................
Adres�  : .........................................................
........................................................................
Tel  : ......................................................
........................................................................

Fatura Tar�h� ve Numarası : ............................

Tar�h : ...../...../202...

İmza : 

KAŞE

........................

Defond

Azam� Tam�r Süres� : 30 Gün

Garant� Süres� : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tar�h� :

Markası :

Model� :

C�ns� :

...............................

.......................................

.........................................G5 
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Satıcı, malın; garant� süres� �ç�nde, gerek malzeme ve �sç�l�k gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması hal�nde �sç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında
h�ç b�r ücret talep etmeks�z�n tam�r�n� yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1.Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla, b�r yıl �çer�s�nde
en az dört defa veya �malatçı-üret�c� ve/veya �thalatçı tarafından bel�rlenen garant� süres�
�çer�s�nde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekl�
kılması,

2.Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,

3.F�rmanın serv�s �stasyonunun, serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde sırasıyla satıcısı,
bay��, acentes�, tems�lc�l�ğ�, �thalatçısı veya �malatçı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n düzenleyeceğ� raporla
arızanın tam�r�n�n mümkün bulunmadığının bel�rlenmes�, durumlarında, tüket�c� malın ücrets�z
değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp oranında bedel �nd�r�m� talep edeb�l�r.

4. İmalatçı-üret�c� veya �thalatçılar, garant� belges� �le sattıkları malların bakım onarım ve
kullanımına �l�şk�n satış sonrası serv�s h�zmetler�n� yeterl� olarak vermek ve bunun �ç�n gerekl�
tedb�rler� almak zorundadır.

5. Tüket�c�n�n bu talepler�ne karsı satıcı, bay��, acente, �malatçı - üret�c� ve �thalatçı mütesels�len
sorumludurlar.

6.Garant� uygulaması sırasında değ�şt�r�len malın garant� süres�, satın alınan malın kalan garant�
süres� �le sınırlıdır.

Aşağıdak� şartlar yer�ne get�r�ld�ğ� takd�rde, ürünler�n garant� süres� �ç�nde bedels�z olarak onarımı söz konusudur.

1. Malın tüket�c�ye tesl�m�nden sonra nakl�yeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma,
ç�zme, k�myasal, elektrok�myasal ve elektron�k etk�ler) kullanılan tes�sattan kaynaklı hatalar,

2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,

3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),

4. SU SIÇRAMALARI Sonucu elektron�k veya mekan�k parçalara verd�ğ� hasarlar,

5. C�haz kullanırken veya �lk devreye alınana kadar em�n olun orta koşullarının uygun olmamasından
doğan sorunlar (toz, tem�zl�k, kurum, kapak, su, nem, bakım eks�ğ�, vb.)

6. K�reç, çamur, çapak, dem�r ya da p�sl�kler�nden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve
hasarlar

7. C�haz sıcak �ken soğuk su ver�lmes� ya da c�hazın susuz çalıştırılması sonucu meydan gelen hasarlar

8. Elektr�k tes�satında s�gorta kullanımı, elektr�k tes�satında topraklamadan kaynaklanması sorunlar.
Kaynaklanan veya elektr�k tes�satından dolayı meydanına gelen yüksek ya da alçak �ht�yaçtan
kaynaklanan veya elektr�k tes�satından dolayı meydanına gelen hasarlar.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:


